
NOTICE ABRÉGÉE
Exécution d'une mesure en quelques étapes

OCULUS Myopia Master®



Myopia Master® 

Description de l'appareil
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

Remarque

Cette notice abrégée sert exclusivement d'aide à 
l'utilisation du Myopia Master®. Vous trouverez des 
informations détaillées concernant le Myopia Master® 
dans le mode d'emploi.
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1.	 Myopia Master® Tête de mesure
2.	 Écran tactile
3.	 Touches de fonction
4.	 Bouton de la manette
5.	 Manette

6.	 Appui pour le menton et le front
7.	 Repère pour la hauteur des yeux
8.	 Sortie impression papier
9.	 Molette de sélection
10.	 Plaque de glissement
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Composants de l'appareil
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

Remarque

Il n'est pas impérativement nécessaire d'utiliser 
le Myopia Master® avec un ordinateur. Toutefois, 
l'utilisation d'un ordinateur est recommandée pour 
la démonstration des résultats de mesure. La notice 
abrégée ci-après décrit l'utilisation avec le logiciel.

Étape 1 : Allumer l'appareil et l'ordinateur

L'interface de commande de la gestion de patients s'affiche.



Myopia Master® 

Avant la mesure

4

Étape 2a : Entrer de nouveaux patients

	ȣ Pour créer un nouveau patient dans la gestion de patients, cliquez sur le bouton 
[Nouveau patient +].

	ȣ Saisissez le nom de famille, le prénom et la date de naissance intégralement dans 
la fenêtre des données patient. Ces données sont obligatoires. Le sexe ainsi que 
l'appartenance ethnique sont utiles pour l'analyse. En outre, un identifiant externe 
peut également être attribué.

	ȣ Pour terminer, validez votre saisie avec le bouton [Enregistrer].  

Le nouveau patient apparaît maintenant dans la liste des patients.
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Étape 2b : Sélectionner des patients existants

	ȣ Dans le champ de recherche, saisissez au moins trois caractères du nom de 
famille, du prénom ou de l'identifiant externe afin de débuter la recherche. 

	ȣ Cliquez sur l'entrée souhaitée dans la liste. Simultanément, les examens du patient 
déjà existants sont répertoriés dans la fenêtre des examens dans la colonne de 
droite.
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Étape 3 : Démarrer l'application

	ȣ Après la sélection d'un patient, démarrez l'application Myopia Master® en cliquant 
sur le bouton [+ Myopia Master].
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Étape 4 : Positionner le patient

	ȣ Réglez la hauteur de la table.

	ȣ Priez le patient de placer sa tête dans les appuis destinés au menton et au front.

	ȣ Le repère (trait noir) sur l'appui frontal  a  est le point d'orientation pour la 
hauteur des yeux du patient nécessaire.

	ȣ Réglez la hauteur de l'appui pour le menton avec la manette jusqu'à ce que la 
hauteur des yeux du patient coïncide avec les repères sur l'appui frontal  a  et 
l'appareil  b .

	ȣ Invitez le patient à fixer le centre du ballon durant toute la mesure en restant 
détendu.

 b a
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Étape 5 : Exécuter une mesure

	ȣ Démarrez une nouvelle mesure à l'aide de [+].

	ȣ Choisissez le mode de mesure. Pour une mesure de myopie, celui-ci est déjà  
 prédéfini.

	ȣ Procédez au réglage fin nécessaire conformément aux prescriptions dans la 
fenêtre de réglage. Pour ce faire, déplacez et/ou tournez la manette dans les 
directions indiquées (flèches bleues).

Si l'œil est focalisé correctement, une 
croix bleue entourée de quatre barres 
bleues apparaît au milieu du cercle 
dans la fenêtre de réglage. Le Myopia 
Master® déclenche ensuite automati-
quement la mesure. 
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Étape 6 : Analysez les données

	ȣ Les valeurs mesurées d'un examen de myopie sont représentées dans une vue 
d'ensemble :

	ȣ Vous pouvez déterminer un risque de myopie sur la base de la longueur d'axe 
mesurée.

	ȣ Cliquez sur les détails et sélectionnez le risque sur la barre de couleur.

	ȣ Évaluez les facteurs d'influence. 

	ȣ Pour cela, cliquez sur les barres de couleur correspondantes dans l'onglet des 
facteurs d'influence. Vous trouverez des détails au niveau du bouton associé.
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Étape 7 : Analyser des résultats de mesure

Évaluation des résultats et choix des actions conseillées

	ȣ Le bouton [Analyse] vous permet de consulter toutes les valeurs analysées d'un 
seul coup d'œil.

	ȣ Sélectionnez les actions conseillées correspondantes en cochant la case.

	ȣ Des champs supplémentaires sont à votre disposition pour saisir du texte libre.

	ȣ Convenez d'un rendez-vous de suivi avec votre patient.

	ȣ Envoyez le rapport par e-mail ou imprimez-le.



Étape 8 : Créer un Myopia Report

	ȣ Afin de générer un document PDF des résultats de mesure, utilisez le bouton 
[Imprimer].

En outre, ce document contient les actions conseillées, le rendez-vous de suivi, 
ainsi que des diagrammes de déroulement, l'évaluation des risques, ainsi que les 
informations relatives au patient.
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W W W.OCULUS.DE OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • ALLEMAGNE 
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E-mail : sales@oculus.de • www.oculus.de

OCULUS est certifié conformément à la norme
DIN EN ISO 13485 MDSAP
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